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컬러콘택트렌즈 기준규격에 관한 국가 간 비교 및 고찰
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Purpose: In this study we investigated the safety level of the national standard for tinted soft contact lenses by comparing the 
standards in various countries. 
Methods: To evaluate the current guidelines for tinted soft contact lenses such as form and appearance, diameter, curvature radi-
us, vertex power, cylindrical refractivity and cylindrical axis, luminous/ultraviolet ray (UV) transmittance, moisture content, oxygen 
permeability coefficient, extractables, elution test, cytotoxicity, sensitization, eye irritation test, acute systemic/subchronic/sub-
acute toxicity, genotoxicity and biocompatibility safety test using rabbit eyes and sterility test. We compared the standards of 
International Organization for Standardization (ISO), Food and Drug Administration (FDA) of the United States, Ministry of Health, 
Labor and Welfare (MHLW) of Japan and Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) of Korea.
Results: The guidelines for tinted soft contact lenses of ISO, FDA and MFDS are similar to soft contact lenses but MHLW of 
Japan classifies these lenses and sets specific guidelines. First, the oxygen permeability coefficient measured at 6mm from the 
center should be maintained over 80%. Also, coloring should not affect the oxygen permeability coefficient significantly. 
Regarding the physical (form and appearance, diameter, curvature radius, moisture content) and optical (vertex power, cylin-
drical refractivity and cylindrical axis, luminous/UV transmittance, oxygen permeability coefficient) characteristics, no differences 
were found between ISO and MFDS. However, several differences were found in chemical characteristics (extractables, elution 
test) and biological stability (cytotoxicity, sensitization, eye irritation test, acute systemic/subchronic/subacute toxicity test, geno-
toxicity, biocompatibility safety test using rabbit eyes, sterility test). For example, the elution test is required only by MFDS.
Conclusions: The reinvestigation into the effectiveness of the elution test is needed and new evaluation measures including 
scanning electron microscopy and atomic force microscopy designed for tinted soft contact lenses to evaluate the size of the op-
tical area, the location and roughness of the pigmented layer are required.
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최근 다양한 디자인의 컬러콘택트렌즈의 수요가 급격하
게 증가되고 있으며 특히 한국, 중국, 대만 등의 아시아 국
가들에서 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있다.1-4 국내 소프트
렌즈 생산은 46개 기업에서 약 987억 원을 생산하여 국내 
전체 의료기기 생산액의 2.55% (8위)를 차지하고 있으며 
생산액은 최근 5년간 연평균 16.8%로 성장하고 있다. 콘택
트렌즈 시장의 성장은 소프트콘택트렌즈가 주도하고 있으
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며 이 중 컬러콘택트렌즈가 자치하는 부분은 점차 증가추
세로 Multi-sponsor Surveys International limited liability 
company (LLC)에서 시행한 2010 Study of the International 
Market for Contact Lenses 보고에 따르면 국내에서는 전체 
콘택트렌즈 착용자 중 약 30%, 중국에서는 34%, 대만에서
는 24%, 싱가포르에서는 39%가 컬러콘택트렌즈를 착용하
는 것으로 조사되었다. 영국과 미국에서는 이 수치가 1%인 
것과 비교해 보았을 때 우리나라에서 컬러콘택트렌즈에 대
한 기준규격 강화가 왜 필요한지를 알 수 있는 대목이다.2
컬러콘택트렌즈 수요가 증가함으로 인해 이의 사용과 관
련한 합병증이 문제로 대두되고 있으며, 특히 각막염 및 궤
양 등의 세균성 감염에 의한 합병증이 일반 연성콘택트렌
즈 사용자보다 많은데5-9 그 원인으로는 렌즈 표면의 거칠
기, 색소층의 위치, 낮은 산소투과율 및 착색제의 용출 등
이 지적되고 있다.10-18 하지만 우리나라의 경우 현재까지 일
반 연성콘택트렌즈의 허가와 관련한 기준규격은 있으나 컬
러콘택트렌즈에 대한 규격을 따로 구분하여 마련하고 있지
는 않으며, 증가된 수요와 그에 따른 합병증의 발생을 고려
할 때 이에 대한 기준규격의 마련이 시급하다고 하겠다. 본 
연구에서는 국내와 미국, 유럽, 일본 등 국제 컬러콘택트렌
즈 형상 및 외관, 지름, 두께, 곡률반경, 정점굴절력, 원주굴
절력 및 원주축, 가시광선투과율, 자외선투과율, 함수율, 산
소투과율, 추출물질의 양, 용출물시험, 세포독성시험, 감작
성시험, 안자극시험, 급성전신독성시험, 아만성/아급성독성, 
유전독성시험, 토끼 눈을 이용한 생체적합성, 무균시험 등 
20가지 기준에 대한 각국의 의료기기 기준규격에 대한 비
교 및 고찰을 통해 국내 컬러콘택트렌즈 의료기기 기준규
격의 안전성을 제고하고자 한다. 
대상과 방법
콘택트렌즈 의료기기 기준규격과 관련하여 각국의 현황
과 국내 상황을 알아보고자 유럽, 미국, 일본 및 국내 컬러
콘택트렌즈 의료기기 기준규격을 비교하였다. 전 세계적으
로 의료기기 평가에 공통 적용되고 있는 국제표준화기구
(International Organization for Standardization, ISO)는 여러 
나라의 표준제정 단체들의 대표들로 이루어진 국제적인 표
준화 기구로 유럽의 경우는 이 ISO 기준규격을 따르고 있
으며, 콘택트렌즈 기준규격은 특히 ‘ISO 18369-3 Ophthalmic 
optics−Contact lenses−Part 3: Measurement methods’, ‘ISO 
18369-4: 2006 Ophthalmic optics−Contact lenses−Part 3: 
Physicochemical properties of contact lens materials’, ‘ISO 
10993-10: 2010 Biological evaluation of medical devices−
Part 10: Tests for irritation and skin sensitizations’ 및 ‘ISO 
10993-11: 2006 Biological evaluation of medical devices−
Part 11: Tests for systemic toxicity’ 등을 따르고 있다. 미국 
식품의약국(Food and Drug Administration, FDA)은 미국의 
보건복지부(Department of Health and Human Services) 산
하에 있는 소비자 보호 기관으로 콘택트렌즈의 경우 ‘510(k) 
Guidance Document for Daily Wear Contact Lenses’ 기준
으로 평가한다. 일본 후생노동성(Ministry of Health, Labour 
and Welfare, MHLW)은 일본의 공중보건, 사회복지, 노동
환경의 정비 등을 관할하는 단체로, 다른 국가와 달리 컬
러콘택트렌즈만의 규정인 ‘Non-vision Corrective Contact 
Lenses Worn for the Purposes of Changing the External 
Appearance of The Iris or Pupil (color, pattern, shape)’을 
만들어 따로 분류하고 있다. 한국 식품의약품안전처(Ministry 
of Food and Drug Safety, MFDS)는 식품과 건강기능식품, 
의약품, 마약류, 의료기기 등의 안전에 관한 사무를 관장하
는 중앙행정기관으로 ‘의료기기 기준규격의 62. 하드/소프
트콘택트렌즈’ 기준으로 콘택트렌즈를 평가한다.
위 4가지 기준규격을 물리적 특성(형상 및 외관, 지름, 두
께, 곡률반경, 함수율)과 성능/광학적 특성(정점굴절력, 원
주굴절력 및 원주축, 가시광선/자외선 투과율, 산소투과율) 
화학적 특성(추출물질의 양, 용출물 시험) 및 생물학적 안
정성(세포독성, 감작성, 안자극, 급성전신독성, 아만성/아급
성독성, 유전독성, 토끼 눈을 이용한 생체적합성, 무균시험)
에 대해 총 20가지 기준으로 나누어 비교 및 고찰하였다.
결 과
국제표준화기구(ISO), 미국 식품의약국(FDA), 일본 후생
노동성(MHLW), 한국 식품의약품안전처(MFDS)의 콘택트
렌즈와 관련된 기준규격들을 비교 및 검토한 결과 물리적 
특성(형상 및 외관, 지름, 두께, 곡률반경, 함수율)과 성능/광
학적 특성(정점굴절력, 원주굴절력 및 원주축, 가시광선/자외
선 투과율, 산소투과율)에 대해서는 ‘ISO 18369-3 Ophthalmic 
optics−Contact lenses−Part 3: Measurement methods’ 및 
‘ISO 18369-4: 2006 Ophthalmic optics−Contact lenses−Part 
4: Physicochemical properties of contact lens materials’와 
동일 또는 동등한 기준규격을 가지고 있다. 하지만 화학적 
특성(추출물질의 양, 용출물 시험)과 생물학적 안정성(세포
독성, 감작성, 안자극, 급성전신독성, 아만성/아급성독성, 
유전독성, 토끼 눈을 이용한 생체적합성, 무균시험)에 있어
서는 추출물질의 양과 세포독성, 안자극, 무균 시험을 제외
하고는 항목에 따라 상이하다는 것을 알 수 있었다. 특히 
용출물 시험의 경우 한국 식품의약품안전처에서만 이를 적
용하고 있다(Appendix). 국제표준화기구의 경우, 생물학적 
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안정성에 대한 시험 항목이 ‘ISO 10993-1 Biological evalu-
ation of medical devices−Part 1: Evaluation and testing 
within a risk management system’의 ‘Table A.1−Evaluation 
tests for consideration’에 근거하여 정해지는데, 이 규정은 
생물학적 안정성을 판단하기 위한 것으로 의료기기 분류
(표면 접촉 의료기기, 체내 삽입 의료기기, 이식형 의료기
기), 접촉 부위(피부, 점막, 파열 또는 손상된 표면, 간접적
인 혈액 경로, 조직/뼈/상아질, 순환 혈액), 접촉 시간(24시
간 이내, 24시간-30일, 30일 이상)에 따라 시험 항목이 결정
되며 소프트콘택트렌즈의 경우는 category 중 surface de-
vice에 해당하고 접촉 부위인 각막이 점막에 해당하므로, 
착용 기간이 30일 이하인 제품이라면 세포독성, 감작성, 안
자극 시험을 ISO 10993에 따라 실시해야 하고, 착용 기간이 
30일을 초과하는 제품이라면 추가로 아만성/아급성독성, 유
전독성시험을 실시해야 한다. 미국 식품의약국의 경우는 
‘510(k) guidance document for daily wear contact lenses’에 
생물학적 안전성에 대한 시험 항목을 규정하였는데, 기본적
으로 세포독성, 안자극, 급성전신독성 시험을 미국 약전
(United States Pharmacopoeia, USP)’에 따라 실시해야 하
고, 기존의 미국 내 허가/판매 제품에 사용되지 않은 새로
운 monomer 또는 UV-흡수제를 사용한 제품이라면 동일 
guidance에 규정되어 있는 방법에 따라 추가로 감작성 및 
토끼 눈을 이용한 생체적합성 시험을 실시하여야 한다.
일본의 경우 다른 국가와는 달리 컬러콘택트렌즈를 별도
로 분류하여 ‘Non-vision Corrective Contact Lenses Worn 
for the Purposes of Changing the External Appearance of 
The Iris or Pupil (color, pattern, shape)’이라는 기준규격이 
따로 마련되어 있다. 컬러콘택트렌즈에 대하여 가시광선 
투과율 시험을 시행하여 표시치의 ±5% 이내여야 하고, 중
심부 6 mm에서 검사하여 최소치의 80% 이상이어야 할 것
을 요구한다. 또한 착색이 산소투과율에 미치는 영향을 측
정하여 보고하도록 하였다. 생물학적 안정성에 대한 시험 
항목은 국제표준화기구의 경우와 동일하나, 아급성 독성 
시험을 대신하여 ‘ISO 9394 Ophthalmic optics−Contact 
lenses and contact lens care products−Determination of bio-
compatibility by ocular study with rabbit eyes’에 해당하는 
‘집토끼 안착용 시험’을 실시하도록 규정해 놓은 것이 다른 
점이다.
한국 식품의약품안전처의 기준은 기본적으로 ‘ISO 10993-1’
의 ‘Table A.1’에 따라 생물학적 안전성에 대한 시험 항목
이 정해지고, ‘의료기기 기준규격’ 중 ‘62. 하드/소프트콘택
트렌즈’에서 세포독성, 감작성, 안자극 시험만을 해당 항목
으로 규정하고 있으므로, 착용 기간이 30일을 초과하는 제
품이라도 아만성/아급성독성 및 유전독성 시험을 실시하지
는 않는 것이 다른 나라의 기준과 가장 큰 차이점이다
(Appendix). 또한 용출물 시험의 경우 국내 기준규격에만 
포함되어 있는데, 용출 시 제조과정상의 변화 또는 제조과
정상의 관리로 인해 발생하는 위해 요소를 고려하기 위해 
시행하는 검사로 컬러콘택트렌즈 제품에 한하여 콘택트렌
즈 4 g에 상당하는 양을 취하여 적당한 용기에 넣고 물 20 
mL를 넣어 70 ± 2℃에서 24 ± 2시간 동안 가열한 다음 실
온이 될 때까지 식힌 후 이 검액으로 외관, 가열변화, pH, 
중금속, 과망간산칼륨 환원성물질, 자외부흡수스펙트럼 총 
6가지 항목에 대한 검사를 시행하게 된다. 이에 반해 토끼 
눈 3주 렌즈착용의 생체 적합성 연구는 국내 기준에는 포함
되어 있지 않다. 이 검사는 3주간 하루 7-8시간 토끼의 눈에 
렌즈를 착용하고 렌즈 제거 후 8, 15, 22일째 세극등 검사를 
통해 결막의 충혈, 부종, 분비물, 방수의 흐림, 홍채의 침범 
및 각막 혼탁의 정도를 파악하고 22일째 안구와 부속 조직
을 적출하여 현미경 검사를 시행하게 된다. 
고 찰
각국의 컬러콘택트렌즈와 관련한 기준규격을 비교한 결
과 일본 후생노동성만이 컬러콘택트렌즈를 별도로 분류하
여 이와 관련된 독립된 기준을 가지고 있었다. 특히 컬러콘
택트렌즈 수요가 높고, 이에 대한 합병증이 문제가 되고 있
는 우리나라에서도 이에 따른 문제의식을 인식하고 있으며 
최근 들어 이를 개정하기 위한 시도가 이뤄지고 있다. 컬러
콘택트렌즈의 가장 큰 문제점은 이를 의료기기가 아닌 단
지 미용용품으로 취급하여 이에 대한 적절한 처방 및 전문
가의 지도 없이 구매하여 이를 잘못 사용하는데서 기인한
다. 따라서 컬러콘택트렌즈 별도의 기준을 만들고 이를 의
료기기로 인식하고 올바르게 사용할 수 있도록 국민들의 
인식을 재고하는 것이 필요할 것이다.
일본의 기준규격에서 컬러콘택트렌즈에만 해당하는 내
용은 가시광선 투과율(Luminous transmittance) 시험에서 
중심부 6 mm에서 가시광선 투과율 시험을 시행, 표시치의 
±5% 이내여야 하며, 최소치가 80% 이상이어야 한다는 것
과 착색으로 인한 산소투과율(Oxygen permeability co-
efficient)의 영향을 평가하는 항목이 있다는 것이다. 컬러콘
택트렌즈의 색소층은 주로 바깥쪽 동심원으로 착색되고 중
심부는 색이 없도록 고안되는데 현재까지 중심광학부의 크
기에 대한 특별한 제한이 없어 다양한 디자인의 제품이 만
들어지고 있다. 본 규정은 색소로 인한 가시광선 투과의 감
소가 20% 미만일 것을 요구하는 것으로 향후 색소가 없는 
최소 광학부의 크기 규정이나 색소의 진하기 등에 대한 규
제로 적용될 수 있을 것이다. 실제로 본 연구에서 비교대상
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으로 다뤄지진 않았지만 중국 국가 표준(new Guobiao 
standards [GB] standard)에 따르면, ‘콘택트렌즈의 optical 
zone diameter는 7.0 mm 이상이어야 한다. 이 규정을 만족
하지 못하는 경우, 제조자는 이에 대한 설명과 위험에 상응
하는 경고를 제공해야 한다(사용설명서에 부착하도록 함)’
라는 규정이 추가되었다. 따라서 의료기기 기준규격에 컬
러콘택트렌즈의 광학부 크기에 대한 고려도 필요하다고 하
겠다. 
컬러콘택트렌즈의 경우 일반콘택트렌즈에 비해 산소전
달률이 낮다고 알려져 있는데, 이는 국내 제작 혹은 소규모
로 제작되는 6개월간 매일 착용하는 형태의 콘택트렌즈를 
함수율이 낮은 재질로 만드는 경우가 많고, 제조과정 중 색
소층을 입히는 과정에서 렌즈 두께가 증가하여 산소전달률
이 낮아진다는 보고가 있다.19 현재 의료기기 기준규격에는 
제품에 산소투과율에 대한 명시가 의무화되어 있지 않아 
제품을 사용하는 사용자가 이에 대한 정보를 얻기 어렵게 
되어 있다. 따라서 제조회사는 착색으로 인해 산소전달률
이 낮아지지 않음을 보여야 하고 무엇보다 산소투과율에 
대하여 명시하도록 하는 항목을 의료기기 기준규격에 추가
할 필요가 있겠다. 
현재 우리나라를 제외한 유럽, 미국, 일본 등 다른 나라
의 콘택트렌즈 기준규격에 용출물 시험은 포함되어 있지 
않다. 2009년 개정된 일본 기준규격에서도 포함되어 있지 
않다. 국내 ‘의료기기 기준규격’ 중 ‘62. 하드/소프트콘택트
렌즈’ 항에 따르면, 용출물 시험에 대한 시료량이 ‘4 g/20 
mL H2O’로 규정되어 있는 것으로 보아 식품의약품안전처 
고시 제2013-64호, ‘의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통
기준규격’ 중 ‘제11장: 검체 준비와 표준물질’의 ‘표 17 표
준 표면적과 용출액 부피’에서 ‘불규칙한 모양의 고형 의료
기기’에 대한 용출 비율인 ‘0.2 검체(sample) g/mL’에서 기
인한 것으로 판단된다. 이 시험은 안구 표면에 착용하는 렌
즈에 적용하기에 다소 무리가 되는 부분이 있고, 이 검사의 
당위성에 대한 근거 또한 불충분하다고 하겠다. 또한 시험
에 필요한 렌즈 시료 양이 많아서 검사에도 현실적으로 어
려운 부분이 많아 사후 검사의 경우 일부 검사만을 실시하
고 있다. 컬러콘택트렌즈의 색소 입자 유출 등에 대한 검사
로 추출물질의 양을 측정하는 시험(Extractables test)이 포
함되어 있기 때문에 이 검사의 유지에 대해서는 제고가 필
요하다고 하겠다. 
컬러콘택트렌즈를 대상으로 한 여러 연구에서 원자력 현
미경(Atomic force microscopy)으로 일반연성콘택트렌즈와 
컬러콘택트렌즈의 표면 거칠기를 비교하였을 때 컬러콘택
트렌즈의 표면 거칠기가 일반콘택트렌즈에 비해 증가되어 
있으며, 거칠기에 따라 세균의 부착율 또한 증가하였
다.10,17,18 이러한 결과가 일반콘택트렌즈보다 컬러콘택트렌
즈에서 감염성 각막염 등의 합병증 증가를 설명할 수 있겠
다. 최근에는 제조회사마다 컬러콘택트렌즈의 색소층을 만
드는 과정이 다른데 일부 국가에서는 수입 허가 시에 이러
한 색소층 위치가 표면에 노출되지 않고 렌즈 재질 내에 있
어 표면이 매끄럽게 유지됨을 보이도록 제조회사에 요구하
기도 한다. 이러한 렌즈 표면의 거칠기의 정도는 주사전자현
미경(Scanning electron microscopy) 및 원자현미경(Atomic 
force microscopy)을 이용한 검사를 통해 컬러콘택트렌즈의 
색소층 위치에 따라 달라지게 된다는 것이 밝혀졌는데, 색
소층이 렌즈 사이에 있는 경우에서 유의하게 거칠기가 낮
게 나타났다.17 따라서 이러한 컬러콘택트렌즈의 색소층 위
치, 제조과정에 대한 정보를 착용자가 알 수 있게끔 제공하
는 것이 필요하겠다.
향후 국내 콘택트렌즈 평가기준에만 포함되어 있는 용출
물 시험의 유용성과 필요성에 대한 고찰이 필요하며 컬러
콘택트렌즈의 경우는 특히 주사현미경 및 원자현미경 등을 
이용한 광학부 크기, 색소층의 위치 및 렌즈 표면의 거칠기 
정도를 평가하는 등 컬러콘택트렌즈만의 고유한 평가 방법
이 기준에 추가되어야 할 것이다. 
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Appendix. 주요 항목에 대한 국가별 비교
일련
번호 시험항목 국제표준화기구(ISO) 미국 식품의약국(FDA) 일본 후생노동성(MHLW)
한국 
식품의약품안전처(MFDS)
1 형상 및 외관 (ISO 18369-3
⇨ 4.5)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 6.)
 ([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.1)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 2.)
2 지름 (ISO 18369-3
⇨ 4.3)
 (510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses 
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 6.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.2)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈 
⇨ 3.)
3 두께 (ISO 18369-3
⇨ 4.4)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 6.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.3)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 4.)
4 곡률반경 (ISO 18369-3
⇨ 4.1)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 6.)
 ([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.4)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 5.)
5 정점굴절력 (ISO 18369-3
⇨ 4.2)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 6.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.5)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 6.)
6 원주굴절력 및 
원주축
(ISO 18369-3
⇨ 4.2)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 6.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.11)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 6.)
7 가시광선 투과율 (ISO 18369-3
⇨ 4.6)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 8., a.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.6)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈 
⇨ 7.)
8 자외선 투과율 (ISO 18369-3
⇨ 4.6)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 8., a.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.6)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 7.)
9 함수율 (ISO 18369-4
⇨ 4.6)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 8., c.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.10)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 8.)
10 산소투과율 (ISO 18369-4
⇨ 4.4)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 8., e.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 4.7)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 9.)
11) Bruinsma GM, Rustema-Abbing M, de Vries J, et al. Influence of 
wear and overwear on surface properties of etafilcon A contact 
lenses and adhesion of Pseudomonas aeruginosa. Invest Ophthal-
mol Vis Sci 2002;43:3646-53.
12) Vermeltfoort PB, Rustema-Abbing M, de Vries J, et al. Influence of 
day and night wear on surface properties of silicone hydrogel con-
tact lenses and bacterial adhesion. Cornea 2006;25:516-23.
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Appendix. Continued
일련
번호 시험항목 국제표준화기구(ISO) 미국 식품의약국(FDA) 일본 후생노동성(MHLW)
한국 
식품의약품안전처(MFDS)
11 추출물질의 양 (ISO 18369-4
⇨ 4.2
※추출물질의 확인을 
위해 적절한 분석법을 
실시할 수 있다.
 예) new C/L materials)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Manufacturing/Chemistry 항의 Ⅳ., 
A., 5.
※ANSI Z80.20-2010의 7.12에 따라, 
추출물질의 확인을 위해 적절한 
분석법을 실시할 수 있다. 예) new 
C/L materials)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 5
※ISO 18369-4 등의 시험법 참고)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 10.
※ISO 18369 또는 이와 동등 
이상의 방법에 따라 실시할 
수 있다.)
12 용출물 시험 No No No (의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈 
⇨ 11.
※컬러콘택트렌즈의 경우)
13 세포독성 시험 (ISO 10993-5
※ISO 10993-1의 
표A.1에 근거)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Toxicology 항의 Ⅱ., C.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 7
※ JIS T 0993-1, 표A.1 근거)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈
 ⇨ 12.)
14 감작성 시험 (ISO 10993-10
※ISO 10993-1의 
표A.1에 근거)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Toxicology 항의 Ⅲ., A.
※새로운 모노머, UV-흡수제가 
사용될 경우)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 7
※ JIS T 0993-1, 표A.1 근거)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈 ⇨ 
12.)
15 안자극 시험 (ISO 10993-10
※ISO 10993-1의 
표A.1에 근거)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Toxicology 항의 Ⅱ., B.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 7
※ JIS T 0993-1, 표A.1 근거)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈 
⇨ 12.)
16 급성전신 독성 
시험
No 
(ISO 10993-11)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Toxicology 항의 Ⅱ., A.)
No No
17 아만성(아급성) 
독성 시험
(ISO 10993-11
※ISO 10993-1의 
표A.1에 근거
※장기(30일 초과) 착용 
렌즈의 경우)
No No
(※JIS T 0993-1, 표A.1 근거
※아급성독성시험을 대신하여 
‘집토끼 안착용 시험(ISO 9394)’을 
실시)
No
18 유전독성 시험 (ISO 10993-3
※ISO 10993-1의 
표A.1에 근거
※장기(30일 초과) 착용 
렌즈의 경우)
No ([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 7
※ JIS T 0993-1, 표 A.1 근거
※ 장기(30일 초과) 착용 렌즈의 경우)
No
19 토끼 눈을 이용한 
생체적합성
No
(ISO 9394)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Toxicology 항의 Ⅲ., B.
※새로운 모노머, UV-흡수제가 
사용될 경우)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 7
※ 장기(30일 초과) 착용 렌즈의 경우)
No
20 무균시험 (ISO 14534
⇨ 4.2, c)
(510[k] guidance document for daily 
wear contact lenses
⇨ Microbiology 항의 Ⅱ.)
([비시력보정용]소프트콘택트렌즈 
승인기준 ⇨ 9)
(의료기기 기준규격의 62. 
하드/소프트콘택트렌즈 
⇨ 12.)
ISO = International Organization for Standardization; FDA = Food and Drug Administration; MHLW = Ministry of Health, Labor and 
Welfare; MFDS = Ministry of Food and Drug Safety; C/L = contact lenses; ANSI =  American National Standards Institute; UV = 
ultraviolet ray; JIS = Janpanese Industrial Standards.
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= 국문초록 = 
컬러콘택트렌즈 기준규격에 관한 국가 간 비교 및 고찰
목적: 국가 간 컬러콘택트렌즈 기준규격에 대한 비교를 통하여 국내 기준규격의 안전성을 제고하고자 한다.
대상과 방법: 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO), 미국의 식품의약국(Food and Drug Administr-
ation, FDA), 일본의 후생노동성(Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW), 국내 식품의약품안전처(Ministry of Food and Drug 
Safety, MFDS)에서 고시하는 형상 및 외관, 지름, 두께, 곡률반경, 정점/원주 굴절력 및 원주축, 가시광선/자외선/산소 투과율, 함수율, 
추출물질의 양, 용출물시험, 세포독성/감작성/안자극 시험, 급성전신/아만성/아급성/유전 독성시험, 토끼 눈을 이용한 생체적합성, 무
균시험에 대해 비교하였다.
결과: ISO, FDA, MFDS는 일반콘택트렌즈와 컬러콘택트렌즈가 동등한 기준규격을 가지고 있으나, 일본 MHLW는 따로 분류하여, 중심
부 6 mm에서 측정한 가시광선 투과율이 80% 이상 유지 및 컬러 착색이 산소투과율에 유의한 영향을 미치지 않아야 한다. 국내외 
기준규격 중 물리적 특성(형상 및 외관, 지름, 두께, 곡률반경, 함수율)과 성능/광학적 특성(정점/원주 굴절력 및 원주축, 가시광선/자
외선/산소 투과율)은 ISO와 동등한 기준규격을 가지나 화학적 특성(추출물질의 양, 용출물시험)과 생물학적 안정성(세포독성/감작성/
안자극 시험, 급성전신/아만성/아급성/유전 독성시험, 토끼 눈을 이용한 생체적합성, 무균시험)은 차이가 있으며, 용출물시험의 경우 
국내만 포함된다.
결론: 국내만 포함되는 용출물시험의 유용성에 대한 고찰이 필요하며, 주사 및 원자현미경을 이용한 광학부 크기, 색소층 위치 및 
거칠기 정도를 포함한 컬러콘택트렌즈만의 규격이 고안되어야 할 것이다.
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